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Instrucciones de Uso 
Blood Gas Monovette®

 

 

 Recolección de sangre con la aguja de seguridad o la aguja de seguridad Multifly®
 

 

  

 
Conecte el adaptador de membrana al cono Luer de la jeringa 

Monovette® (a) y conecte la jeringa Monovette® con la aguja 

de seguridad (b) o la aguja-Multifly®. 

Extraiga la sangre de acuerdo con sus procedimientos estándar 
(1ml). 

Recolección de sangre a través de una cánula permanente  
Remove the orange protective 

cap from the Blood Gas 
Monovette®. 

Conecte la jeringa Blood Gas Monovette® con la cánula 
permanente. Extraiga sangre retirando lentamente el pistón de acuerdo con 

sus procedimientos estándar (1ml). 

 

Manejo de la Muestra  

   
IMPORTANTE! 
Para evitar resultados falsos causados por la 
contaminación del aire, elimine el aire conectando el 
dispositivo de ventilación y empujando el pistón con 
cuidado hacia arriba. 

 
Mezcle la muestra de sangre (homogeneizar) 
inmediatamente después de la recolección 
haciendo rodar la jeringa entre sus palmas. 

 
Para obtener los mejores resultados, los análisis de 
gases en sangre deben realizarse inmediatamente, 
o a más tardar 15 minutos después de la extracción 
de sangre. 
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Retire la tapa protectora 
naranja de la jeringa 
Monovette de Gas de 
Sangre 


